                                                                            SYMBOL 190 \f "Symbol"  b  SYMBOL 190 \f "Symbol"

Приложение А

(обязательное)

Схема подключений к средствам поверки для определения основной погрешности счетчика газа СГ 
на газовом колокольном мернике МГКТ 5000
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1 – газовый колокольный мерник МГКТ 5000

5 - прокладка
2 – счетчик газа





6 – пульт проверки
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ТГС

-


3 – вентиль






7 – осциллограф
4 – трубопровод





8 – частотомер Ф5311
Примечание- Пульт и термометры ТЛ-4 входят в газовый колокольный мерник.
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